
1 2

5 6

7 8 9

10

Anwendung von SpillKits bei verschütteten Zytostatika
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Geeignete PSA der 

Kategorie III anlegen!
Ruhe bewahren! Anleitung beachten!

Unfallstelle absperren 

und kennzeichnen!
Reinigungsform beachten!

Flüssigkeit

Glasbruch

Pulver

2-stufi ge Reinigung!

Gründlich duschen!
Abfallbeutel und PSA in 

den Sonderabfallbeutel!
Abfall in den Abfallbeutel!

Arzt aufsuchen! Vorfall dokumen� eren!
Weitere Informationen: Berner International GmbH
info@berner-safety.de   •   www.berner-safety.de
Tel.: +49 4121 4356-0    •   Fax: +49 4121 4356-20
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